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Ki once litfen bu talit i lice okuyun ve giivenli bir yerde, ileride okumak Uizere saklayin.

Girig

Gece altini 1slatmanin (entirezis nokturna) tedavisinde cis sensorii gibi bir alarm cihazinin kullanimi bir gok durumda sorunu gézebilir.
Dolu idrar kesesi hissiyle olmayan uyanma refleksi egitimle elde edilebilir.

! $u ana kadar elde edilen bilgilere gére, bir ay igerisinde sayet ikiden az gece i1slatmasi yasaniyorsa normal

bir durum olarak sayilabilir. !

Teknik veriler (Cis Sensorii)

Alarm cihazi: 28x40x85mm (HxBxL) Agirhik: 559

Cis sensorii: 11 x7x19mm (HxBxL) Pil paketi:  2x CR-2032/Lithium 3V
Sensor Uzunlugu: 885 mm

Not: Yalmizca gis sensorii igin belirtilen pil tiirii kullanin. Bagka tiir bir pil kullanmayin

HiMi.: 15.25.18.0017 PZN 0960183

Tedarik kapsami

Alarm cihazi (Fare):  order-Nr. 20001 Kullanma kilavuzu:  order-Nr. 20005
Saklama kutusu: order-Nr. 20002 Cocuk tablosu: order-Nr. 20006
Pil paketi 2 ad.: order-Nr. 20003 Etiket seti: order-Nr. 20007
Ag/Kapa pimi: order-Nr. 20004 Tedavi protokolii: order-Nr. 20008

Aksesuarlar (istege bagh)
Sensor kablosu: order-Nr. 20010 PZN 7229740

Guvenlik talimati

Genel Guvenlik Talimatlari

« Uretici yanlis kullanim nedeniyle gergeklesebilecek
hasarlardan sorumlu degildir.

* Hatall veya yanlis kullanim cihazin zarar gérmesine ve de
kullanicinin yaralanmasina neden olabilir.

+ Bu alet, kullanima iligkin olarak uygun bir bigimde gerekli
gozetim ve talimatlar verilmis ve cihazin givenli bir sekilde
kullanimiyla ilgili tum tehlikeler anlagiimis ise, 6 yas ve
uzeri gocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri
sinirli veya deneyimsiz ve bilgisi olmayan kisiler tarafindan
da kullanilabilir.

« Cocuklar cihazla oynamamalidir. Uriin bir oyuncak degildir!

* GOzetim altinda olmadiklari stirece temizleme ve kullanim
bakimlari cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

+ Sadece bu Urin ile kullanilmasi uygun aksesuarlar kullanin.

* Hig bir zaman cihazin igerisine herhangi bir nesne
sokmaya galigmayin.

* Hig bir zaman gdvdeyi kendi basiniza agmaya kalkismayin.

* Yalnizca evde kullanim igindir.

Saklama
kutusu

Kullanma kilavuzu
Tedavi protokolu
Cocuk tablosu
Etiket seti
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Cis sensori

Pil
4 paketi

-

Ag/Kapa pimi Fare (Alarm cihazi)
Giinliikler
Gunlik anne baba tarafindan doldurulacaktir. Alarm i i igin gunli ik 4 alan Daha iyi
kontrol igin, tim bilgileri asagidaki kriterlere gore kaydedin:
I = 1slak, mesanenin hepsi yataga bosaliyor. YN = Yatak nemli, ancak islak degil
Gl = Camasir islak K = Kuru

Cocuk tablosu gocuk tarafindan doldurulacaktir. Cocugun alarm caldiktan sonra hemen uyanmasi durumunda (anne babasinin
yardimiyla olsa bile) tabloya bir gikartma yapistirmasina izin verilir. Dogal olarak ayni durum herhangi bir sekilde alarm
i igi ve/veya yatak da s6z konusudur. Yatak islatilan bir geceden sonra bir ¢arpi veya cizgi cizilmelidir.

Uygulama

alarm cihazi igin Ag/Kapa pimi Piesel-Piepser (fare).

Cihazi etkinlestirmek igin cihazdan ag/kapa pimini gikarin. Cihaz artik agik konumdadir ve kullanima hazirdir. Cihazin hazir oldugu
kirmizi bir gésterge lambasinin kisa siireli yanmasi ve bir bip sesiyle gosterilir (Ancak sadece cihaz Titresim moduna alinmamissa)
Cihazi kapatmak igin pimi tekrar bosluga yerlestirin. Fare (alarm cihazi) ile pil baglantisi o zaman kesilecektir.

Duraklatma diigmesi

Alarmi gegici stireligine sessize almak igin duraklatma diigmesine basin. Bu diigme, i¢ gamasirinin cabuk bir sekilde degistirimesi veya
tuvalete gidilmesi icin alarmi yaklasik 30 saniye boyunca durdurur.

Calistirma: Kirmizi islaklik sensorliniin (is sensérii) pimini fareye (alarm cihazi) takin. Kabloyu sabitiemek igin onu farenin kuyrugunun
alt kismina tutturun. Alarm modunu segin (cihazin arka tarafindan bulunan ag/kapa pimiyle ayarlanabilir) ve cihazi calistirin.

Alarm

Ug farkh alarm modu istediginizi seg
1. Yalnizca bip sesi
2. Yalnizca titresim
3. (Titresim+Alarm) Titresim ve bip sesi
Sensor islanir islanmaz alarm tetiklenecektir.
Simdi artik 1slak sensor 1slak i¢ gamasirindan gikariimali ve ilik akan suyun altinda durulayin. Daha sonra, sensorii iyice kurulayin ve
yeniden temiz bir i¢ gamasiri igerisine takin.

Ek
1. Alarm cihazi pijamanin Ust kismina yaklasik omuz yiiksekligine takarak sabitleyin.
2. Sensoril (gis sensorl) ic gamasirinin igerisine takin ve sabitleyin.
A. Kiz. B. Erkek.
Cinsel organa yakin. Penis ucuna yakin.
Giivenlik Notu: Kablonun diigiimlenmesini énlemek igin Iiitfen kablonun pijamanin alt tarafina uygun sekilde yerlestirildiginden emin
olun.

Basarili egitim icin 10 ipucu

Sabirli olun. Egitim ve pozitif sonuglar zaman ister.

Cocugunuzu motive edin.

Cihazi her gece kullanin.

Gocugunuzla cihazin islevi hakkinda detayli olarak konusun ve sensoriin nasil degistirilecegi pratigi yapin.

Cocugunuzu en az rahatsiz ettigi yeri deneyerek bulun.

Yataga gitmeden 6nce, gocugunuzu tuvaleti kullanmaya tesvik edin.

En baslarda alarm hemen hemen hi¢ duyulmaz. Liitfen ilk bir kag giin boyunca gocugunuzu uyandirin. Genellikle, bir kag giin

sonra gocuk L (ara hedef).

Bir siire sonra gocuk kendi bagina alarmi kapatabilecektir. Bu arada gocugunuza yardimci olun.

Elde edilen sonuglara iliskin daha iyi bir degerlendirme yapabilmek igin ekli ginltkleri kullanin.

. Basarili tedavi / egitimden sonra liitfen giinliikleri treticiye génderin. TESEKKUR olarak kiigiik bir siirpriz alacaksiniz. Veriler
sadece istatistiksel amagli kullanilacaktir.

NogswN S

Som

Olasi arizalar ve sorun giderme
Cihaz alarm sesi gikarmiyor
Fonksiyon testi: Her iki temas noktasina da ayni anda basin — alarm sesi gikacaktir. Cihaz, Tamam

Neden: Sensor dogru yerlestiriimemis.

Cozlim: Sensorii yeniden yerlestirin.

Uyandirma sinyali galigmiyor

1.Neden: Pil bos.

Cozim: Kullanici Kilavuzunda agiklandigi gibi pili degistirin.
2. Neden: Cihaz arizali.

Cozlim: Tamir igin yetkili satici veya lreticiye verin.

Alarm baslarda oldugu kadar giiclii degil

Neden: Pil zayif.

Cozlim: Kullanici Kilavuzunda agiklandigi gibi pilleri degistirin.

Pil degisimi:
2 F'll kapagini glkann ve 2 yeni pil takin (CR-2032). Pillerin kutuplarina ve isaretlerine
N gore yerlestirildiginden emin olun.
44 Not:
- Farkl tiirdeki veya yeni ve kullaniimis pilleri karistirmayin
- Pilin isaretlere gore dogru kutup olacak sekilde yerlestirildiginden emin olun
Bitmis pillerin cihazdan gikariimasi gerekmektedir
Eger cihaz uzun bir siire boyunca kullaniimadan kalacaksa pili gikarin
Tedarik i inin kisa devre g emin olun
$arj edilebilir olmayan piller yeniden sarj ediimez.

Cihazin galistinimasi

Piesel Piepser, giciin kesilmesini saglayan bir ag/kapa pimiyle birlikte satiimaktadir.
Ag/kapa pimi Piesel Piepser'e yerlestirildigi stirece cihaz kapali kalacaktir. Alarm
cihazi ag/kapa pimini gikararak aktif hale getirebilirsiniz.

Ag/kapa diigmesi ayrica i modunu Jistirmek igin de kullanilir.
Dikkat: Ag/kapa pimi uygun sekilde yerlestirimelidir.

Givenlik Notu: Uygunluk beyani
Uriin kiigiik pargalar icermektedir. 3 yasindan Asagidaki harmonize edilmis standartlar
kiigiik gocuklarda kullanmayin. uygulanmistir:
EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3
= Standart sarj edilebilir piller normal evsel atiklarla
v birlikte atilmamahdir. Tiiketici olarak kullanilan Tibbi Cihazlar Yonetmeligi (AB) 2017/745 anlaminda
} 4 pillerin uygun sekilde atiimalari icin iadesinden EC Uygunluk Beyani.
‘@ yasal olarak sorumlusunuz. Kullanilmis pillerinizi VI Bolum 111
o Hy bulundugunuz bélgedeki toplama noktalarina Urtiniin tasarimi Sinif I'e karsilik gelir.
veya bu tir pillerin satisinin yapildigi satis
noktalarina birakabilirsiniz. Osthoff-Vertretungen « Klinkerweg 4 + 40699 Erkrath

Tel. +49 (0) 2104 94 81 81 « Fax +49 (0) 2104 94 81 93
info@piesel-piepser.de » www.piesel-piepser.de



